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LAbUrPEnA: Aspergillus fumigatus onddoak sortutako aspergilosi inbaditzailea mehatxua da immunoeskasia duten gai-
xoentzat. Azkeneko ikerketa batzuen arabera, fumagilinak, onddoak sortutako mikotoxinak, gaixotasunaren hedapenarekin 
zerikusia duela ikusi da. Hori dela eta, konposatu honen determinazioa lagungarria izan daiteke bai gaixotasunaren meka-
nismoak hobeto ulertzeko eta baita aspergilosi inbaditzailearen biomarkatzaile gisa erabili ahal izateko ere. Ikerketa mikro-
biologikoetan fumagilinaren analisiak garrantzia izan arren, oraindik ez da haren determinaziorako metodo kuantitatiborik 
garatu zelula-hazkuntzako inguruneetan. Beraz, lan honetan fumagilinaren determinazio kuantitatiborako lehenengo metodo 
analitikoa balidatu da RPMI-1640 zelula-hazkuntzako ingurunean. Laginaren tratamendua fase solidoko erauzketarekin egin 
da, anioi trukatzaile sendoak diren modu mistoko kartutxoak erabiliz. Horrela, egon daitezkeen interferentziak modu eragin-
korrean ezabatu dira, eta % 83 ± 7ko berreskurapena lortu da. Analisia fotodiodo detektagailuari akoplaturiko bereizmen oso 
altuko likido kromatografia erabiliz egin da 336 nm-ko uhin-luzeran. Horrela, metodoak EMA (Europako Medikamentuen 
Agentzia) eta FDA (Elikagai eta Sendagaien Administrazioa) agentziek balidazio bioanalitikoetarako zehazten dituzten pa-
rametro guztien onartze-irizpideak betetzen dituela egiaztatu da. Gero, metodoa A. fumigatus-en lau andui analizatzeko apli-
katu da, eta bakoitzak mikotoxinaren kantitate desberdina ekoizteko gaitasuna daukala ikusi da.
HITZ GAKoAK: fumagilina; A. fumigatus; SPE; UHPLC; RPMI-1640.

AbstrAct: Invasive aspergillosis caused by Aspergillus fumigatus is a threat for immunocompromised patients. According 
to recent studies, fumagillin, a mycotoxin produced by this fungus, has been associated with the propagation of the disease. 
Therefore, this molecule might help to understand the mechanisms of this disease and to study the use of fumagillin as a poten-
tial biomarker of invasive aspergillosis. In spite of the relevance of fumagillin analysis in microbiological research, no quanti-
tative method has been developed so far for its determination in cell culture media. Here, we present the first validated method 
for the quantitative analysis of fumagillin in RPMI-1640. The sample treatment consists of a mixed-mode anion exchange Solid 
Phase Extraction that effectively removes potential interferences and offered a recovery of 83 ± 7%. The analysis was carried 
out by Ultra High Performance Liquid Chromatography coupled to Diode Array Detection at 336 nm. The method fulfilled all 
the validation criteria established by EMA (European Medicine Agency) and FDA (Food and Drug Administration) guidelines 
for bioanalysis. Finally, the method was satisfactorily applied to the quantification of the fumagillin produced by different 
strains of Aspergillus fumigatus and it was observed that they had a different micotoxin production capacity.
KEYwORDS: fumagillin, A. fumigatus, SPE, UHPLC, RPMI-1640.
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1. SArrErA

Fumagilina mikotoxina Aspergillus fumigatus onddoak sortzen duen 
biomolekula konplexua da (1. irudia). 1949an isolatu zen lehenengoz 
onddotik [1], eta lehenengoz aurkitu zenetik aurrera, agente antimikrobiar 
gisa erabili da hainbat aplikaziotan; hala nola, erle arruntak (Apis melli-
fera) babesteko Nosema apis onddo mikrosporidioak eragindako infekzioe-
tatik [2], agente amebizida moduan erabiltzeko Entamoeba histolyticaren 
kontra [3] eta parasitoekin erlazionaturiko gaixotasunak sendatzeko arrai-
netan [4]. Gainera, duen aktibitate anti-angiogenikoa dela eta, fumagilinak 
potentzial farmazeutiko handia dauka minbiziaren tratamenduan. Hala ere, 
duen aktibitate toxikoaren ondorioz, debekatuta dago medikuntzan erabil-
tzea; baina fumagilina ordezteko hain toxikoak ez diren deribatuak garatu 
dira, TNP-470 eta CKD-732, kasu [5,6].

1. irudia. Fumagilinaren egitura molekularra.

Azkeneko ikerketa batzuen arabera, uste da mikotoxina honek egin-
kizun erabakigarriak izan ditzakeela aspergilosi inbaditzailearen garape-
nean [7-9]. Hori dela eta, indarra hartzen ari da fumagilina A. fumigatus 
onddoak eragindako gaixotasun hau biomarkatzaile moduan erabiltzea-
ren ideia. Izan ere, A. fumigatus onddo patogeno oportunista garrantzi-
tsuenetako bat da, eta eragiten duen aspergilosi inbaditzailearen herio-
tza-tasa % 40-90 ingurukoa denez gero [10], lehentasun handiko erronka 
da gaixotasuna garaiz detektatzea. Horretarako, hobeto ezagutu behar da 
onddoak sortutako fumagilinaren ekoizpena, bai eta mikotoxinak orga- sortutako fumagilinaren ekoizpena, bai eta mikotoxinak orga-
nismo bizidunen itu-zelulekin dituen elkarrekintzak ere. ondorioz, beha-
rrezkoa da biomolekula honen kuantifikazio fidagarria bermatzen duten 
metodo analitikoak garatzea hazkuntza-ingurunean, biofluido edo or-
ganoetan. Edonola ere, dakigunez, oraindik ez da fumagilinaren analisi 
kuantitatiborako metodorik garatu matrize hauetan. Hazkuntza-inguru-
nean biomolekula honen determinaziorako garatutako metodoak kualita-
tiboak izan dira [7, 9, 11].

Fumagilinaren erabilera antimikrobiarra dela eta, haren analisirako ga-
ratu diren metodo analitiko gehienak eztian [2, 12-18] edo arrain-ehune-
tan [3, 19, 20] egin dira mikotoxinaren kontzentrazioa neurtzeko. Horiez 
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gain, beste matrize batzuetan ere egin da determinazioa; hala nola, ur gai-
nazalean [21] edo esnekietan [22]. Metodo hauek, gehienbat, alderantzizko 
likido-kromatografian oinarritzen dira, fotodiodo (PDA) [3, 13, 18-20, 23] 
edo masa espektrometria (MS) [13, 14, 16, 17, 21, 22] detektagailuei ako-
platurik. MS bidezko detekzioak sentikortasun handiagoa badu ere, mer-
keagoa eta erabilerrazagoa den PDA detekzioak kuantifikazio-muga ego-
kiak eskaintzen ditu, fumagilinaren absortzio handiaren ondorioz (335 eta 
350 nm-ko uhin-luzeretan) [5]. Aurretratamenduari dagokionez, norma-
lean, laginaren diluzio bat egiten da urarekin, edo erauzketa, disolbatzaile 
organikoak erabiliz. Horren ostean, gehienetan fase solidoko erauzketa 
(SPE) egiten da, alderantzizko kartutxo polimerikoak erabiliz. Horrela, el-
karrekintza hidrofobikoen eraginez, fumagilina kartutxoan erretenitutalo-
turik geratzen da. Hala ere, Kanda eta lankideek [15] frogatu zuten bezala, 
garbiketa hobea lor daiteke modu mistoko kartutxoak erabiliz.

Edonola dela, esan beharra dago fumagilinaren egonkortasun falta 
oztopo izan daitekeela beraren kuantifikazioa egiteko. Izan ere, miko-
toxina honen aurkikuntzaz geroztik, hainbat ikerketa egin ziren duen 
egonkortasuna aztertzeko [24-26]. Ikerkuntza horietan fumagilina argia-
ren aurrean degradatzen dela frogatu zen, karbono-katearen ziklazio bat 
dela eta. ordudanik, sakon aztertu izan da degradazio-prozesu hau. Esa-
terako, Assil eta laguntzaileek [18] ezti lagin bat egun batez argipean 
utzi ondoren, molekularen bi heren degradatu zirela ikusi zuten. Brac-
ket eta laguntzaileek [23], berriz, azetonitrilotan prestatutako fumagilina 
disoluzioa 6 orduz argipean utziz, mikotoxinaren % 40 degradatu zela 
ikusi zuten. Gainera, autore hauek ikusi zuten fumagilina ezegonkorra 
dela 366 nm-ko ultramore (UV) argipean dagoenean, baina 254 nm-ko 
UV argipean, ordea, molekula ez dela degradatzen. Bestalde, Garrett eta 
Eble-k ikusi zuten 400 nm-tik gorako argipean oso urria dela degradazio 
fotolitikoa [24].

Fumagilinak aspergilosi inbaditzailearen garapenean eragina izan deza-
keela ikusirik, beraren analisia erabilgarria izan daiteke infekzioaren heda-
pen-mekanismoak ulertzeko eta, hain zuzen ere, mikotoxinaren efektua az-
tertzeko eta infekzio-markatzaile moduan duen erabilgarritasuna ikasteko. 
Hori dela eta, lan honen helburua fumagilinaren determinaziorako metodo 
analitiko baten balidazioa egitea izan da RPMI-1640 zelula-hazkuntzako 
ingurunean. Izan ere, metodoa A. fumigatus onddoaren anduien analisia 
egiteko aplikatuko da, onddoak sortutako fumagilinaren ekoizpena azter-
tzeko. Laginaren tratamendua SPE bidez burutu da eta, analisirako, foto-
diodo detektagailuari akoplaturiko bereizmen oso altuko likido kromato-
grafia (SPE-UHPLC-PDA) erabili da.
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2.  FUmAgiLinArEn AnALiSiA rPmi-1640 
zELULA-HAzkUntzAko ingUrUnEAn

2.1. materiala eta erreaktiboak
Fumagilina (≥ % 90), diklofenako sodioa eta RPMI-1640, Dubel-

co’s Modified Eagle’s Medium (DMEM), Ham’s F12 (HAMS) eta Ba-
sal Medium Eagle (BME) zelula-hazkuntzako inguruneak Sigma-Aldrich 
(Saint Louis, AEB) etxe komertzialak hornitu ditu. Ingurune hauek guztiak 
% 10 behi-serum fetala (FBS), 200 mM L-glutamina, 60 mg/L penizilina 
G, 100 mg/L estreptomizina eta 250 µg/L anfoterizina B gehituz prestatu 
dira (Sigma-Aldrich). Bestalde, salda lisogenikoa (LB) (Panreac [Bartze-
lona, Espainia] etxe komertzialak hornitua), glukosa gutxiko salda ingu-
runea (GMM) (hainbat gatz eta nutrienteren nahasketa, Shimizu eta lan-
kideen [27] prozedura jarraituz prestatua) eta legamia-glukosa salda (YG) 
(5 g/L le ga mia-erauz kin eta 10 g/L glukosarekin) ere erabili dira. Estanda-le ga mia-erauz kin eta 10 g/L glukosarekin) ere erabili dira. Estanda- eta 10 g/L glukosarekin) ere erabili dira. Estanda-
rrak eta UHPLCaren fase mugikorrak prestatzeko, supergradiente HPLC 
kalitateko metanola (MeoH) eta azetonitriloa (AZN) (Scharlau [Bar-
tzelona, Espainia]) erabili dira. Bestalde, pH ezberdineko tanpoi disolu-
zioak prestatzeko, azido formikoa (LC-MS kalitatekoa, Fluka [Burch, Sui-
tza]), amonio formiatoa (≥ % 99, Fluka), trisodio fosfatoa (Pro Analysi, 
Merck) eta potasio dihidrogeno fosfatoa (Pro Analysi, Merck) erabili dira. 
Tween-20 Sigma-Aldrich etxetik eskuratu da. Erabilitako ur ultrapurua Mi- Sigma-Aldrich etxetik eskuratu da. Erabilitako ur ultrapurua Mi-
lli-Q Element A10 sistematik (Millipore, Milford, AEB) lortutakoa izan 
da. Azkenik, SPE egiteko erabili diren kartutxo mistoak Waters (Milford, 
AEB) etxeko oasis MAX (1 cc, 30 mg) kartutxoak izan dira.

2.2. instrumentazioa
Fumagilinaren analisia egiteko, PDAri akoplatutako Waters etxeko Ac-

quity UPLC sistema kromatografikoa erabili da. Zutabe kromatografikoa 
Waters etxekoa izan da, Acquity BEH C18 (2,1 × 50 mm, 1,7 µm) hain zu-
zen ere. Bestalde, Empower 2 software-a erabili da sistema kromatografi-
koaren kontrola eta datuen prozesatzea egiteko.

SPE egiteko, Millipore huts-ponpari akoplatutako 12 portuko Supelco 
Visiprep (Sigma-Aldrich) huts-sistema erabili da. Disoluzioen pH-a neur-
tzeko erabilitako pH-metroa Crison pH Meter GLP 22 markakoa izan da, 
5209 modeloko beirazko elektrodo konbinatuarekin. Pisaketak egiteko, 
Sartorius etxeko CP224-s (±0,0001 g) balantza analitikoa erabili da, eta la-
ginak irabiatzeko, VWR Mixer Dig Vortex 230V EU VWR International 
(Pensilvania, AEB) irabiagailua.
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2.3. Disoluzio estandarrak eta lanerako disoluzioak
Fumagilinaren 1.000 mg/L-ko stock disoluzioa etanoletan prestatu da, 

eta –20 ºC-an gorde da anbar koloreko bialean. Bertatik abiatuz, 20 mg/
L-ko lanerako disoluzioa prestatu da azetonitrilotan eta –20 ºC-an gorde. 
Gainerako laneko disoluzioak bertatik abiatuz prestatu dira, analisiaren 
egunean bertan. Barne estandarra (BE) den diklofenakoaren 1.000 mg/L-ko 
disoluzioa azetonitrilotan prestatu da, eta –20 ºC-an gorde. Disoluzio ho-
rretatik abiatuz, 20 mg/L-ko laneko disoluzioa prestatu da azetonitrilotan 
eta tenperatura berean gorde.

Bestalde, fumagilinaren degradazio fotolitikoa dela eta, estandar guz-
tiak anbar koloreko bialetan prestatzeaz gain, molekularen degradazioa gu-
txitzeko, laginen tratamendua argi gorripean egin da, lanparetan iragazki 
gorriak jarriz.

2.4. rPmi-1640 inguruneko laginen tratamendua SPE bidez
RPMI-1640 ingurune konplexua izanik, beharrezkoa da laginen trata-

mendua egitea sistema kromatografikoan injektatu aurretik. Horretarako, 
ikerketa taldeak RPMI-1640 laginentzat aurretik optimizatutako SPE pro-
zedura jarraitu da. Laburbilduz, SPEko kartutxo desberdinak probatu ziren: 
alderantzizko fasekoak (oasis HLB, Waters; Strata-X, Phenomenex) eta 
modu mistoko kartutxoak (BondElute NH2, Agilent; oasis MAX, Waters). 
Bertan oasis MAX kartutxoak eraginkorrenak direla ikusi zen; izan ere, 
modu mistoan fumagilinaren erretentzioa elkarrekintza ionikoen eta apo-
larren bidez gertatzen da, eta beraz, erauzketa selektiboagoa lortu daiteke, 
baldintzen arabera analitoaren erretentzioa alda baitaiteke. Azkenik, SPE 
prozedura esperimentuen diseinuaren bidez optimizatu zen.

Beraz, laginaren tratamendurako prozedura hurrengo baldintzak jarrai-
tuz egin da: 500 µL RPMI-1640 lagina BEarekin dopatu da 750 µg/L-ko 
kontzentrazioan, 1 mL-ra diluitu da fosfato tanpoiarekin (100 mM, pH 12) 
eta irabiatu da. ondoren, SPEko kartutxoak kargarako prestatu dira. 1 mL 
MeoH-arekin aktibatu eta 1 mL fosfato tanpoirekin (100 mM, pH 12) 
egokitu dira. Gero, laginak kartutxoetatik zehar pasarazi dira, eta 1 mL 
fosfato tanpoi (100 mM, pH 12) MeoH (55:45) disoluzioarekin garbitu. 
Kartutxoak 5 minutuz utzi dira hutsean lehortzen, eta horren ostean, 1 mL 
MeoH:HCooH (96,5:3,5) disoluzioa erabili da eluzioa egiteko. Azkenik, 
lagina kromatografiarako baldintzetara egokitzeko, 500 µL eluatori beste 
500 µL fase mugikor urtsu gehitu zaizkio (ikusi 2.5 azpiatala), zentrifu-
gatu da (10.000 bira/min, 5 minutu) eta UHPLC sisteman injektatu (2. iru-
dia) da.
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2. irudia. SPEaren urratsak. Lehenengo urratsa fase solidoaren aktibazioari da-
gokio eta, bigarrena, egokitzeari. Hirugarren urratsean laginaren karga egiten da, 
eta horren ondoren garbiketa (4. urratsa). Amaitzeko, analitoaren eluzioa egiten da.

2.5. Laginen analisia UHPLC-PDA bidez
Zelula-hazkuntzako inguruneko laginen banaketa kromatografikorako, 

bi fase mugikor erabili dira, fase urtsua (A) eta fase organikoa (B). A fasea 
amonio/amoniako (50 mM, pH 10) tanpoia izan da, eta B, berriz, AZN pu-
rua. Gradientea % 20 B-rekin hasi da 0,5 minutura arte konstante manten-
duz. Gero, B-ren konposizioa linealki igotzen hasi da 5,5. minutuan % 95 
izan arte, eta bertan konstante mantendu da minutu batez. 7. minutuan ha-
sierako baldintzetara bueltatu da, eta bertan mantendu da hiru minutuz. 
0,4 mL/min-ko fluxua erabili da, zutabe kromatografikoa 35 ºC-an man-
tendu da eta laginak, berriz, 4 ºC-an. Lagin bakoitzeko injektatutako bo-
lumena 5 µL-koa izan da. 336 eta 280 nm-ko uhin-luzerak erabili dira fu-
magilina eta diklofenakoa detektatzeko, hurrenez hurren. Konposatu hau 
BE moduan aukeratu da, erretentzio kromatografiko egokia baitu (ez da fu-
magilinaren gailurrarekin gainjartzen) eta fumagilinaren antzeko joera bai-
tauka aurretratamenduan zehar .

2.6. metodo analitikoaren balidazioa
Metodoaren balidazioa Europako Medikamentuen Agentziak 

(EMAk) [28] eta Elikagai eta Medikamentuen Administrazioak (FDAk) [29] 
bioanalisietarako finkatutako irizpideak jarraituz egin da. Hori dela eta, me-
todoaren selektibitatea, kalibrazio-kurba, zehaztasuna, doitasuna, diluzioa-
ren integritatea eta fumagilinaren egonkortasuna aztertu dira hainbat baldin-
tzatan RPMI-1640 zelula-hazkuntzako ingurunean.
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2.6.1. Selektibitatea
Metodo bat selektiboa izateak esan nahi du gaitasuna duela intereseko 

analitoa BE lagineko gainerako konposatuetatik bereizteko. Horretarako, 
lagin zurietan (alegia, fumagilinarik ez duen RPMI-1640) fumagilina eta 
BEaren erretentzio-denboretan agertzen den seinalea konparatu behar da 
fumagilinarekin eta BEarekin dopatutako laginekin. Gidalerroen arabera, 
dopaketa hau fumagilinaren beheko kuantifikazio-mugan (LLoQ muga), 
hots, 25 µg/L-ko kontzentrazioan, egin behar da. Lagin zurietan lortutako 
seinaleak LLoQan lortutako seinalearen % 20 baino txikiagoa izan behar 
du fumagilinarentzat, eta BEaren kasuan, berriz, % 5 baino txikiagoa. 
Beheko kromatograman ikus daitekeen bezala, ez da interferentziarik ageri 
fumagilinaren ez eta BEaren erretentzio-denboran (1,9. eta 2,5. minutuak, 
hurrenez hurren), eta agentziek araututako irizpideak bete dira (3. irudia).

3. irudia. 25 µg/L-an fumagilinarekin dopatutako RPMI-1640 lagina (laranja) 
eta RPMI-1640 lagin zuria (urdina)

Bestalde, odola edo gernua bezalako laginetan balidazioa egitean, alda-
kortasun handiko matrizeak direnez gero, agentzien arauen arabera selekti-
bitatea matrizearen sei iturri desberdinetan aztertu behar da. Kasu honetan, 
ordea, RPMI-1640 matrizearen iturri desberdinak aztertu beharrean, sei 
hazkuntza-ingurune desberdinetara aplikatu da metodo analitikoa. Horie-
tako hiru zelula-hazkuntzako ohiko inguruneak izan dira; DMEM, HAMS 
eta BME, hain zuzen ere. Gainerako hirurak, berriz, hazkuntza-ingurune 
mikrobiologikoko likido (salda) estandarrak izan dira: LB, GMM eta YG. 
SPEari, banaketa kromatografikoari eta detekziorako uhin-luzera egokiari 
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esker, ingurune batean ere ez da agertu interferentzia esanguratsurik fuma-
gilinaren eta BEaren erretentzio-denboran (4. irudia). Hori dela eta, esan 
daiteke metodo analitikoa selektiboa dela matrize hauetarako.

4. irudia. 25 µg/L-an fumagilinarekin dopatutako laginak (kromatograma laran-
jak) eta lagin zuriak (kromatograma urdinak)

Selektibitatearekikoak amaitzeko, RPMI-1640 zelula-hazkuntzako in-
gurunean askotan gehitzen diren eta interferentzia izan daitezkeen antimi-
krobiarren disoluzio estandarrak (15 mg/L penizilina G, 25 mg/L estrep-
tomizina eta 72,5 µg/L anfoterizina B) kromatografikoki analizatu dira 
MeoH:fase mugikor urtsuan (1:1). Espero zitekeen bezala, estreptomizina 
ez da analisi kromatografikoan detektatu. Izan ere, konposatu honek ez du 
ultramore-tartean argirik xurgatzen [30]. Penizilinari dagokionez, haren 
gailur kromatografikoa 0,9. minutuan agertu da, eta anfoterizina B-arena, 
berriz, 2,1. minutuan (5. irudia). Erretentzio-denbora hauek fumagilinaren 
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eta BEaren erretentzio-denboren desberdinak direnez, ez da egongo hauek 
interferentzia izateko arriskurik.

5. irudia. Antimikrobiarrak dituen RPMI-1640 lagin zuriaren kromatograma 
SPE egin ondoren (laranja), eta penizilina G eta anfoterizina B disoluzio estanda-
rren kromatogramak (urdina). Prozesatzeko erabilitako uhin-luzera konposatu ba-
koitzaren absortzio maximoaren arabera ezarri da: 210 nm penizilina G-arentzat 
(0-1,5 min) eta 410 anfoterizina B-arentzat (1,5-3,0 min)

Antimikrobiarren erretentzio-denborak fumagilinaren eta BEaren den-
borekin bat etorri ez arren, konposatuak SPEan eliminatzen ote diren ziur-
tatu nahi izan da, SPE selektiboa den ikusteko. Hori dela eta, antimikrobia-
rrak dituen RPMI-1640 lagin zuri bat antimikrobiarren kromatogramarekin 
konparatu da. 5. irudian ikus daitekeen moduan, RPMI-1640 lagin zurian 
gailur batzuk ageri dira antimikrobiarren erretentzio-denboratik gertu. Gai-
lur horiek antimikrobiarrei dagozkien ikusteko, haien ultramore-ikuskor 
espektroak konparatu egin dira penizilinaren eta anfoterizina B-aren es-
pektroekin. Espektroak bat ez datozela ikusi ostean, antimikrobiarrak au-
rretratamenduan zehar guztiz ezabatzen direla ondorioztatu ahal izan da. 
Gainera, konposatu hauek SPEan guztiz garbitzea lortuko ez balitz, garatu-
tako metodo kromatografikoa gai izango litzateke BEtik eta fumagilinatik 
banantzeko, erretentzio-denbora desberdina baitaukate.

2.6.2. Kalibrazio kurba
Kalibrazio-kurbak eraikitzeko, RPMI-1640 lagin zuriaz eta zero pun-

tuaz gain (fumagilinarik ez duen RPMI-1640 baina BE baduena), fuma-
gilinarekin dopatutako zazpi puntu prestatu dira 25 µg/L-1.500 µg/L-ko 
tartean. Izan ere, kontzentrazio-tarte horretan A. fumigatus onddoak ekoi-
tzitako fumagilinaren kontzentrazioa barne hartzea espero da. Aipatutako 
kalibrazio-puntu horiek 25 µg/L, 75 µg/L, 200 µg/L, 500 µg/L, 750 µg/L, 
1.000 µg/L eta 1500 µg/L izan dira, RPMI-1640 ingurunean prestatuak. 
Kurba eraikitzeko, BEarekin zuzendutako fumagilinaren seinalea kontzen-
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trazio nominalaren aurrean irudikatu da. Gutxienez sei kalibrazio-estan-
darren errore erlatiboa (% RE) % 15 baino txikiagoa izan denez (±% 20 
LLoQaren kasuan), esan daiteke kalibrazio-kurba egokia dela. Gainera, 
lorturiko korrelazio-koefizienteen balioak 0,994-0,998 tartean egon dira, 
kalibrazio-kurben linealtasuna handia dela adierazten duen datua, izan ere.

2.6.3. Zehaztasuna eta doitasuna
Bestalde, zehaztasuna eta doitasuna ere aztertu dira. Horretarako, ka-

librazio-tarte osoa barne hartzen duten fumagilinaren kalitate-kontroleko 
(QC) laginak prestatu dira lau kontzentrazio mailatan RPMI-1640 ingu-
runean (beheko kuantifikazio-mugan, kontzentrazio baxuan, erdiko kon-
tzentrazioan eta kontzentrazio altuan): 25 µg/L (LLoQ), 50 µg/L (LQC), 
750 µg/L (MQC) eta 1200 µg/L (HQC). Maila bakoitzetik bost erreplika 
prestatu dira; horrela, egun barneko zehaztasuna eta doitasuna kalkulatu 
da. Gainera, esperimentua hiru egun desberdinetan eginez, egunen ar-
teko zehaztasuna eta doitasuna ere aztertu da. Zehaztasuna errore erlatibo 
(% RE) moduan eman da, eta doitasuna, berriz, desbideratze estandar erla-
tibo (% RSD) moduan. QC laginen kontzentrazio maila guztien egun bar-
neko (3 egunetan) eta egunen arteko % RE eta % RSD balioak % 15 baino 
txikiagoak izan direnez, eta LLoQaren kasuan, berriz, % 20 baino txikia-
goak, esan daiteke metodoa zehatza eta doia dela (1. taula):

1. taula. Egun barneko eta egunen arteko lau kontzentrazio mailen zehaztasuna 
(% RE) eta doitasuna (% RSD). Egun barneko saiakuntzen kasurako, hiru egu-
nen batez bestekoaz gain, lortutako balio minimoak (min) eta maximoak (max) ere 
ageri dira

Egun barnekoa Egunen artekoa

Kontzentrazioa 
(µg/L)

zehaztasuna
(% rE)

Batez bestekoa 
(min-max)

Doitasuna
(% rSD)

Batez bestekoa 
(min-max)

Zehaztasuna
(% RE)

Doitasuna
(% RSD)

25
(LLoQ)

11,0
(1,5-17,3)

10,9
(7,2-15,3) 0,5 16,8

50
(LQC)

4,1
(0,1-7,2)

11,5
(7,5-14,8) 4,0 11,6

750
(MQC)

8,2
(7,3-9,6)

9,1
(4,0-11,8) 8,1 9,3

1200
(HQC)

5,4
(0,9-10,1)

4,0
(1,7-5,6) 5,7 5,3
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2.6.4. Diluzioaren integritatea
Lehen esan bezala, ikerketa osoan zehar analizatuko diren laginak au-

keratutako kalibrazio-tarte barruan sartzea espero da. Hala ere, gerta dai-
teke laginen batek kalibratuaren goiko kuantifikazio-muga (1.500 µg/L) 
baino kontzentrazio altuagoa izatea. Kasu horretan, beharrezkoa izango da 
diluzioa egitea eta, beraz, diluzioaren integritatea deritzona aztertu behar 
da laginak diluituz SPE tratamenduaren aurretik. Diluzio urratsak azkeneko 
emaitzaren kuantifikazio fidagarria bermatzen duela ziurtatzeko, fumagili-
narekin 5.000 µg/L-an dopatutako RPMI-1640 lagina hamar aldiz diluitu 
da bost erreplikatan, eta aurretratamenduaren ondoren kromatografikoki 
analizatu. Kasu honetan ere, % RE eta % RSD balioek ezin dute ±% 15 ba-
lioa gainditu, eta % 13,0 eta % 14,3 izan dira, hurrenez hurren. Beraz, ga-
ratutako metodoarekin posible da 5.000 µg/L-rainoko laginak analizatzea 
amaierako emaitzaren zehaztasun eta doitasunean eraginik eduki gabe.

2.6.5. Egonkortasuna
Fumagilinaren egonkortasuna hainbat baldintzatan aztertzeko, kontzen-

trazio maila baxuan (50 µg/L) eta altuan (1200 µg/L) dopatutako RPMI-
1640 laginak erabili dira, eta saiakuntza bakoitzeko hiru erreplika prestatu 
dira. Horietako batzuk lagina prestatu bezain laster analizatu dira, bertan 
lortzen den kontzentrazioa gainerako saiakuntzetan lortzen denarekin kon-
paratzeko. Horrela, hurrengoak izan dira egonkortasuna aztertzeko egin-
dako saiakuntzak:

— Izoztu/desizoztu saiakuntza: hiru ziklo egin dira. Ziklo bakoitzean, 
laginak izoztuta eduki dira –20 ºC-an 24 orduz; desizoztu arte itxa-
ron zaie, eta berriro izoztu.

— Prozesatutako laginen egonkortasuna: laginak injektore automati-
koan utzi dira 4 ºC-an 24 orduz eta, gero, berriro injektatu.

— Epe luzeko egonkortasuna: laginak bi hilabetez utzi dira izozkailuan 
–20 ºC-an, eta gero analizatu.

— Tratamendu etaparen egonkortasuna: aurretratamenduan zehar fu-
magilinaren egonkortasuna aztertzeko, bi baldintza ebaluatu dira: 
lagin batzuk argi gorripean utzi dira lau orduz, eta besteak, berriz, 
laborategiko argipean lau orduz. Gainera, matrizeak analitoaren au-
rrean daukan eragina hobeto ulertzeko, esperimentu berdina egin da 
beste behin, baina fumagilina-laginak uretan prestatuz.

Analitoa egonkorra dela esateko, maila bakoitzaren kontzentrazioaren ba-
tez bestekoek kontzentrazio nominalaren ±% 15en barruan egon behar dute. 
Hots, errore erlatiboak % 15 baino txikiagoa izan behar du. 2. taulan ageri 
da saiakuntza bakoitzean kontzentrazio maila baxuko (50 µg/L) eta altuko 
(1.200 µg/L) laginentzat lorturiko kontzentrazioaren aldaketaren ehunekoa.
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2. taula. Egonkortasuna aztertzeko egin diren saiakuntzetan lortu diren kontzen-
trazioen aldakuntzen ehunekoa, egunean prestatutako laginarekin konparatuz

50 µg/L (LQC) 1.200 µG/L (HQC)

Injektore automatikoko egonkortasuna  +7,3  –0,6

Izoztu/desizoztu egonkortasuna  –6,7  +2,9

Epe luzeko egonkortasuna –11,6  –6,3

Laborategiko argipeko egonkortasuna –41,2 –31,0

Argi gorripeko egonkortasuna  –3,3  –0,5

Fumagilina egonkorra da aztertutako baldintza guztietan laborategiko argi-
pean izan ezik. Goiko taulan ikus daitekeen bezala, kasu horretan kontzentra-
zioaren aldakuntza % 15 baino handiagoa da; hain zuzen ere, R PMI-1640 lagi-R PMI-1640 lagi- lagi-
nak laborategiko argipean 4 orduz egon ostean, galdu egiten da fumagilinaren 
% 41,2 (LQC) eta % 31,0 (HQC). Galera hau analitoaren degradazioari dago-
kio. Izan ere, baldintza horietan lorturiko kromatogrametan ikus daitekeen be-
zala (6. irudia), fumagilinaren bi degradazio produktu agertzen dira. Produktu 
hauek fumagilina baino ez-polarragoak dira, eta haien ultramore-ikuskor es-
pektroak fumagilinarenaren antzekoak dira. Degradazio fotolitiko honen eragi-
nez, fumagilinaren kromoforoa beste kromoforo batzuetara (neofumagilina(k)) 
eraldatzen da; hain zuzen ere, fotodegradazioaren ondorioz sortutako konpo-
satu hauek jada beste ikertzaile batzuek ikusitakoak dira [13, 17, 24].

6. irudia. Ezkerrean, 50 µg/L-an dopatutako laginen kromatograma, eta eskuinean, 
berriz, 1.200 µg/L-an dopatutakoarena. Kolore griseko kromatogramak 4 orduz argi 
gorripean egondako RPMI-1640 laginei dagozkie; urdin kolorekoak, argi gorripeko 
ur laginei; laranja kolorekoak, laborategiko argipean egondako RPMI-1640 laginei; 
eta hori kolorekoak, berriz, laborategiko argipean egondako ur laginei

Aipatzekoa da uretan dopatutako laginen kontzentrazio-aldaketa han-
diagoa izan dela: % 68,7 (LQC) eta % 56,6 (HQC). Beste autore batzuen 
ikerlanen datuekin konparatuz, Brackett eta lankideek [23] azetonitrilotan 
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prestatutako 20 mg/L-ko fumagilina disoluzioa 6 orduz argipean utziz, fu-
magilinaren % 40 degradatu zela ikusi zuten. Kochansky eta Nasr-ek [31], 
berriz, % 50 etanoletan prestatutako 42 mg/L-ko fumagilina disoluzioa ar-
gipean 5,5 orduz egon ondoren, % 62ko degradazioa ikusi zuten. Bestalde, 
Dmitrovic eta Durden-ek [17], azetonitrilotan prestatutako 10 mg/L-ko fu-
magilina disoluzioa 3 orduz argipean utziz, fumagilina % 3 degradatu zela 
ikusi zuten; eta disoluzioa eguzkipean utzita, ordea, fumagilinaren bereha-
lako degradazio osoa gertatu zen. Desberdintasun hau laborategiko argizta-
pen desberdinek azal lezakete. Dena dela, uretan prestatutako disoluzioak 
zelula-hazkuntzako ingurunean prestatutakoekin konparatuta, fumagilina-
ren degradazioa handiagoa da uretan, eta beraz, badirudi RPMI-1640 ma-
trizeak apur bat gutxitzen duela fumagilinaren degradazioa.

2.7. metodoaren aplikazioa onddo anduien ekoizpena aztertzeko
RPMI-1640 zelula-hazkuntzako ingurunean metodoaren balidazioa 

egin ostean, A. fumigatusen lau andui erabili dira fumagilinaren ekoiz-
pena kuantifikatzeko: CEA10, Af293, ∆akuBKU80 eta PB2021. Lagin hauek 
UPV/EHUko Onddo eta Bakterioen Biomika ikerkuntza taldeak hornitu 
ditu. Laginak prestatzeko, Fortwendel eta lankideen [32] prozedura ja-
rraituz, onddoa GMM ingurunean eduki da zazpi egunez 37 ºC-an. An-
duien konidioak bi aldiz bildu eta garbitu dira gatz-Tween-20 (SS-T) di-
soluzioarekin (% 0,9 NaCl eta % 0,02 Tween-20). Gero, andui bakoitzetik 
5 · 106 konidio inokulatu dira 2 mL RPMI-1640tan, 6 putzutako plaketan. 
Plakak 37 ºC-an inkubatu dira, % 5 Co2 eta % 95eko hezetasuna duen at-
mosferan, 24 eta 48 orduz. Denbora igaro ondoren, kultiboen 1 mL zentri-
fugatu (14.000 rpm, 5 minutu), eta bertako gainjalkina bildu da laginaren 
tratamendua eta analisia egiteko balidatutako metodoaren bidez.

Esan beharra dago 24 orduz inkubatuta egondako laginetan kuantifi-
kazio-mugaren (25 µg/L) azpitik egon dela konposatuaren kontzentrazioa. 
Hurrengo taulan 48 orduz inkubatuta egondako anduien fumagilinaren kon-
tzentrazioa adierazten da, desbiderapen estandarrarekin batera (3. taula):

3. taula. 48 orduz inkubatzen egondako A. fumigatus andui desberdinen fumagi-
linaren kontzentrazioa

Anduia Fumagilina kontzentrazioa (µg/L)

CEA10 150 ± 13

Af293 <LLoQ

∆akuBKU80 604 ± 42

PB2021 221 ± 18
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Ikus daitekeen moduan, laginetan lortutako kontzentrazioak ondo 
egokitzen dira 25 µg/L-1.500 µg/L tarte linealean eraikitako kalibra-
tura, Af293 laginean izan ezik. Andui honetan kalkulatu den fumagili-
naren kontzentrazioa metodo analitikoaren kuantifikazio-mugaren azpi-
tik agertu da, eta beraz, ezin izan da kuantifikatu. Bestalde, aipatzekoa da 
andui batetik bestera dagoen mikotoxinaren kontzentrazioaren aldakor-
tasuna, eta ∆akuBKU80 anduian lortu den fumagilinaren kontzentrazio al-
tua. Gainerako hiru anduietan lorturiko kromatogramak hurrengo irudian 
ageri dira (7. irudia).

7. irudia. Ezkerrean, 50 µg/L-an dopatutako laginen kromatograma, eta eskuinean, 
berriz, 1.200 µg/L-an dopatutakoarena. Kolore griseko kromatogramak 4 orduz argi 
gorripean egondako RPMI-1640 laginei dagozkie; urdin kolorekoak, argi gorripeko 
ur laginei; laranja kolorekoak, laborategiko argipean egondako RPMI-1640 laginei; 
eta hori kolorekoak, berriz, laborategiko argipean egondako ur laginei

3. onDorioAk

Gero eta argiago dago fumagilinak aspergilosi inbaditzailean eragin ga-
rrantzitsua izan dezakeela. Beraz, indarra hartzen ari da mikotoxina hau bio-
markatzaile moduan erabiltzearen ideia. Hori dela eta, beharrezkoa da lan ho-
netan proposatutako metodo kuantitatiboak garatzea; izan ere, horrela toxinen 
askapena ikertu eta onddo-diagnostikoari buruzko azterlanak egin ahal izango 
dira. Eztian edo arrainetan fumagilina determinatzeko metodoak garatu badira 
ere, hemengo hau izan da, guk dakigunez, balidatutako zelula-hazkuntzako 
lehenengo metodo kuantitatiboa. Modu mistoko SPE kartutxoak erabiliz ma-
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trizeko interferentziak behar bezala garbitzea lortu da, eta UHPLC bidezko ba-
naketari eta PDA detekzioari esker, metodo fidagarri bat lortu da. Horrela, fro-
gaturik utzi da metodoak bete egiten dituela agentziek araututako parametroen 
(selektibitatea, kalibrazio-kurba, zehaztasuna, doitasuna, diluzioaren integrita-
tea eta egonkortasuna) onar tze-iriz pi deak. Aipatzekoa da metodoa selektiboa 
izan dela ikertutako hazkuntza-ingurune desberdinetarako. Hortaz, ikerketa ho-
netan garatutako metodo analitikoa beste testuinguruetan aplikatu daiteke. Gai-
nera, egiaztatu egin da —fumagilinaren fotodegradazioa gorabehera— lagina-
ren tratamendurako argi gorria erabiltzea aukera egokia dela.

Amaitzeko, proposatutako metodoak lagundu egin dezake fumagilina-
ren ikerketa mikrobiologikoak aurrera eramaten, eta baita molekula honek 
aspergilosi inbaditzailean duen eginkizuna hobeto ulertzen ere. Aipatzekoa 
da metodoa zelula-hazkuntzako ingurunerako optimizatu bada ere, erraz 
aplikatu daitekeela beste matrize batzuetara; hala nola, plasmara, gernura 
edo ehunetara. Matrizez aldatuz gero, ordea, kontuan izan behar da beha-
rrezkoa izan daitekeela aurretratamenduan zehar aldaketaren bat egitea.

ESkEr onA

Egileek eskerrak eman nahi dizkiete Euskal Herriko Unibertsitateari 
(UPV/EHU) (GIU19/068 proiektua eta CoLAB20/11 proiektua) eta Eusko 
Jaurlaritzari (IT1362-19 zenbakiko diru-laguntza), emandako laguntza eko-
nomikoagatik. XGk eskerrak eman dizkio Eusko Jaurlaritzari doktoretza 
aurreko bekagatik.
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